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Balloon Assisted Microdissection. En liten (1,0 mm – 1,5 mm) ballong føres inn i 
lesjonen og blåses opp til den sprekker (a). Dette gir en kontrollert, hydraulisk 
disseksjon nær proksimale cap. Man begrenser disseksjonen ved å følge nøye 
med på manometertrykk. Ved trykkfall aspirerer man umiddelbart og trekker 
ballongen tilbake. Deretter forsøker man å forsere videre med en wire (b). 
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