
PERASAFE 
Rely+On™ÊPeraSafe™ 

BlandingÊogÊbruk 
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Riktig beskyttelse: 

 

BenyttÊøyebeskyttelse,ÊhanskerÊ
ogÊmunnbind.ÊÊ 

 
Bruksområder: 

 
PeraSafeÊbrukesÊpåÊstiveÊogÊ
fleksibleÊendoskop,Êkatetre,Ê

transdusereÊogÊandreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
temperaturfølsommeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
instrumenterÊogÊutstyr.Ê 

 
 

Riktig virketid: 
 
 
 
 
 
 
 

Effekt: 
 

PeraSafe har dokumentert effekt på: 
 

- Bakterier - inkl. Mycobacterium         
tuberculosis (tbc) 

- Sporer; Clostridium difficile,          
Bacillus subtilis var niger 

- Virus - alle kjente virus-familier 
- Gjærsopp 

Bruksløsning: 
Konsentrasjon:Ê1,62% 
pH:Ê8 
Lukt:ÊstikkendeÊ(eddik).ÊLuktenÊerÊ
heltÊufarlig. 
Farge:ÊBlå/grønn.ÊFargenÊindikererÊ
godÊutblanding,ÊmenÊerÊingenÊÊ
indikatorÊforÊeffekt. 
 

Holdbarhet:   
12ÊtimerÊfraÊtidspunktÊforÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
utblanding. 
 

Materialpåvirkning: 
PeraSafeÊerÊtestetÊoverforÊenÊlangÊ
rekkeÊmaterialerÊutenÊpåvistÊskadeÊ
ellerÊmaterialpåvirkning. 
 

Avfall: 
BruktÊløsningÊkanÊhellesÊdirekteÊiÊ
avløp.ÊSkyllÊetterÊmedÊvann. 
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1 FyllÊblandeflaskenÊmedÊ1ÊliterÊlunkentÊvann.Ê 
30Ê-Ê35°C. 

LøsningenÊerÊnåÊklarÊtilÊ
bruk.ÊMerkÊetikettÊmedÊ
datoÊogÊtidspunktÊforÊ 
utblanding. 

KlippÊposenÊforsiktigÊoppÊ
ogÊhellÊpulveretÊ(16,2Êg)Ê
overÊiÊflasken.ÊSkruÊpåÊ
flaskekorken. 

Desinfeksjon av invasivt og 
ikke-invasivt medisinsk utstyr: 
 

· Rengjør utstyret på  forhånd med et    
pH-nøytralt rengjøringsmiddel. 

· Sterkt forurenset utstyr kan medføre en 
raskere reduksjon i nivået av pereddik-
syre og derved redusere antall ganger 
oppløsningen kan brukes. Antall ned-
senkninger, under normale forhold, er 
begrenset til maksimum 20. 

· Skyll grundig med sterilt vann for å  
fjerne alle rester etter forhånds-
rengjøring! 

· La PeraSafe virke i 10 minutter. Sjekk at 
alle utstyrets flater er i kontakt med 
PeraSafe-løsningen. 

· Utstyret skal deretter skylles grundig i 
sterilt vann og tørkes, med f.eks. steril 
klut, før gjenbruk/lagring. 

 

Virketid: 
 
VirketidÊerÊ10ÊminutterÊforÊalleÊbakterier,Ê
virusÊogÊsporer.ÊÊ 
 
VedÊspesielleÊutfordringerÊmedÊgjærsoppÊ
skalÊkontakttidenÊværeÊ60Êminutter,ÊogÊ
løsningenÊmåÊbrukesÊinnenÊ8ÊtimerÊetterÊ
utblanding. 

Adresse: TeglverksveienÊ47,Ê3057ÊSolbergelva 
Telefon: 32Ê83Ê59Ê00 
E-mail:  Ê info@bragemedical.no 
Web:       www.bragemedical.no 
          v.2023_09_18 

RistÊflaskenÊperiodevisÊÊÊÊ
underÊaktiveringstiden.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
AktiveringenÊtarÊ15Êmin.ÊÊÊÊÊ
EnÊlitenÊmengdeÊuoppløstÊ
materialeÊerÊÊforventet.ÊÊÊÊ
LøsningenÊblirÊfargeløsÊÊÊÊ
etterÊca.Ê30Êmin.Ê 

LESÊPAKNINGESVEDLEGGET!ÊÊDETTEÊKANÊINNEHOLDEÊOPPDATERINGERÊOGÊANNENÊVIKTIGÊINFORMASJON! 

Holdbarhet 

1 liter 1 liter 


